
Guide d’utilisation 

InfoUSB s'utilise comme accessoire avec les séries d'appareils de PPC suivants : F&P ICON/ICON+, 
Sleepstyle™ 200 Auto et Sleepstyle 200 (HC242/HC244). 

La clé InfoUSB permet de transmettre par Internet les données d'observance et d'efficacité de 
la PPC à travers un port USB de l'ordinateur. Les informations sont envoyées à F&P InfoSmart 
Web, ce qui permet leur analyse par le médecin et le réglage des paramètres de l'appareil de PPC 
à distance.
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Transfert de 
données facile  
à votre prestataire 
de soins

Données à télécharger le :

……...… /…….….. /…...……

www.fphcare.com

INFOUSB EST DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

Appareils de PPC de la famille F&P ICON™/ICON™+

F&P InfoSmart Web™ est une solution simple 
et économique qui permet à votre prestataire 
de soins de suivre la progression de votre 
traitement PPC.

R
EF

 1
85

04
69

15
-F

R
 R

EV
 D

 2
01

4-
05

 ©
 2

01
4 

Fi
sh

er
 &

 P
ay

ke
l H

ea
lt

hc
ar

e 
Li

m
it

ed



Étape 3
TRANSFERT DE 
DONNÉES
Lorsqu'une clé InfoUSB 
est détectée sur votre 
ordinateur, le message ci-
dessus apparaît. Saisissez 
votre date de naissance 
et cliquez sur le bouton 
Télécharger. Vérifiez 
que votre ordinateur est 
connecté à Internet pour 
pouvoir transférer vos 
données à votre prestataire 
de soins.

Étape 4
CONFIRMATION
Une fois que l'envoi des 
données a réussi, le 
message de confirmation 
ci-dessus apparaît. Si 
votre traitement a été 
mis à jour, un message 
indiquant « Votre 
prestataire de soins a 
mis à jour vos réglages » 
apparaît aussi.

Étape 5
CONNEXION ULTÉRIEURE
Retirez la clé InfoUSB de 
l'ordinateur et réinsérez-
la dans votre appareil de 
PPC. L'appareil de PPC est 
désormais prêt à être utilisé 
pour la suite du traitement. 

La prochaine fois que vous 
devrez transférer vos données 
de PPC à votre prestataire de 
soins, il vous suffira d'insérer 
la clé InfoUSB dans votre PC 
et le message de l'étape 3 
s'affichera automatiquement.
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données de sommeil sans 
succès. Y a-t-il une raison à cela?

Il peut y avoir diverses raisons à 
l'échec du téléchargement de vos 
données de sommeil.

1.  Votre ordinateur n'était pas 
connecté à Internet.  
Vérifiez que vous êtes 
connecté(e) à Internet avant 
de tenter de télécharger vos 
données de sommeil.

2.  Votre clé InfoUSB ne contient 
pas de données.  
Le transfert de données ne 
s'effectue que si la clé InfoUSB 
a été correctement insérée 
dans l’appareil de PPC.  
Essayez de réinsérer votre clé 
InfoUSB dans votre appareil 
de PPC pour transférer les 
données.

3.  Vos détails de PPC ont été 
mal saisis ou n'êtes pas 
correctement configuré(e) sur  
F&P InfoSmart Web. 
Contactez votre prestataire 
de soins pour vérifier que 
vous avez été correctement 
configuré(e) sur F&P InfoSmart 
Web.

À quelle fréquence dois-je 
transmettre mes données de 
sommeil ?

Votre prestataire de soins vous 
indiquera quand vous devez 
charger vos données via F&P 
InfoSmart Web.

Capturez et transférez vos données de PPC à votre prestataire de soins en suivant cinq étapes simples avec la clé InfoUSB.

Étape 2 (Mac)
INSTALLATION DE L'APPLICATION INFOUSB

Ouvrez l'App Store Mac et recherchez InfoUSB. Installez 
cette application gratuite. Lorsque l'installation est 
terminée, ouvrez le programme de lancement et 
exécutez InfoUSB.

Un Mac tournant sous OSX 10.7 ou ultérieur et une connexion 
Internet sont requis.

Étape 2 (Windows)
INSTALLATION DE L'APPLICATION INFOUSB

Windows 8 :
Lancez l'App Store Windows et recherchez InfoUSB. 
Installez cette application gratuite. Lorsque l'installation 
est terminée, ouvrez l'application et exécutez InfoUSB. 

Un PC ou une tablette tournant sous Windows 8 et une connexion 
Internet sont requis.

PC Windows : 
Cliquez sur le bouton Démarrer et ouvrez le dossier Poste 
de travail. Naviguez jusqu'au lecteur nommé FPHCARE. 
Ouvrez ce dossier et double-cliquez sur le fichier  
Setup.exe. Suivez les instructions affichées à l'écran. 
Lorsque l'installation de l'application InfoUSB est réussie, 
le message de l'étape 3 apparaît.

Un PC tournant sous Windows XP ou ultérieur et une connexion 
Internet sont requis.

Étape 1
INSERTION DANS 
L'ORDINATEUR 
Sur demande de votre 
prestataire de soins, retirez 
la clé InfoUSB de votre 
appareil de PPC et insérez-
la dans un port USB de 
l'ordinateur.  
Un petit voyant s'allume 
lorsque la clé est 
connectée à votre PC. Si 
le voyant ne s'allume pas, 
retournez la clé.


